ZKOUSEC ELEKTRONEK 

TESLA BM 215 A 



zkouSbS ELEKTRONEK TESLA BM 215A 

p 

Mvod k obsiuze* 




obr. 1 

ZkouSeS elektronek typ BM 2i5A sioufcl ke zkoudenl vSach zM^ch 
druftd b§£n§ pouSlvai^ch elektronek. Je zvlddtfe vhodn^ pro x^ychle 
zjiSlcvdni Jnrallty elektronek, na pfr. v prodejndch, oprav&fsk^ch 
dllndch, ve v^robnlch zdvodech a pod* 

Kvalitu elektronek urdujeme zjiSlovdnim emisnl schopnostl katody 
elektronfy, celistvostl ghaviclno vldkna, pr&mSrnd strmosti, vakua 
a zkratd mezi elektrodami* 

ZkouSeS je konetruovAn v b$£ndm service provedenl, je snadno pf*r 
nosrtf a ize jej pouSlt 1 pro zkouSenl elektronek zvIdStnlch typft 
(neobvykldho zapojenl pat ice). tfSelnd konstrukoe t oho to pfletroje 
umofnuje Jeho dal§l pouSitl v rdzpych aamostatnych runkclch, na 
pf. jako zkoudeS zkratd* celietvoetl obvodfi a pod* 
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FUNKCfi 

1 

' ... 

Pflstroj tv of! eliminator ae dvSma tranarormdtory pro vSectina po- 

tfebnd nap3tl r propojovacl pfepinag Pr, dva pf-epinafie funkel PI, 

P2 a miilaapdrmetr M se Seat! roaeahy: 1,5; 5; 15; 50j 150; 500 mA. 
(•obr. 1). Uetoda zkouSenl je pflod a poloautomatickd pro vSechiy 
bg2nd druhy elektronak. Zkoufienl provddlme pomocl karat, kterd ndm 

f " 

uddvajl elektrlckd hodnoty pfi zkouSenl elektronak a eoufiasnS Jaou 
pom&ckou pro nastavenl t&chto hodnot pomoci pfepin&fie Pr. Zalfky z 
Cobr. 1) pouZlvajl sa k pFipojovdnl elektronak, jejlchi objlmka , 
nenl v pfletrojl zabudovdna , nebo u bS&tfch typd k pfipojovdnl 
elektrod, kterd Jaou vyvedeny nilmo patici (na banco) a pro jlnA 
specie ini propojeni* 

\ 

i 1 1 ' ■ ' 

PfilPOJENf ZKDUSeCe NA Sff 

H 

PPed pMpojenlm pFlatroJe na sit nutno nejdflve zkontr.olovat aprdv- 
nd nastavenl volide napStl V (obr. 1). Volld mual byt naetaven tak, 
a by Slslo odpovldajlcl napfitl sltS bylo 
postavano proti^trojdhelnlkovd znadce. 

Z tovdrny Je pfiatroj nflstaven na 220 V. 

Pfl pFepoJovdnl na all 120 V uvoinlme 

* 

zajiSiovaci p4sbk, vyt&meme pfeplnacl 
kotoufiek a op§t jej zasuneme v takovd 
poioze, aby iSdaj 120 V byl nastaven na 

uvedenou znaSlau Zaji&lovaci pdsek opSt 

* 

pFipevnlme . 

ZkouSaS jo JlStdn tavn^mi pojlatkaal. obr. 2 

■ 

Njrnl zkontrolujeme , zda vSechny propo jovac 1 koilky Kp jaou zasunu* 
ty v pravdn svlsldm aioupcl pFepinaSe Pr a oba funkfinl pFeplnaSe 
v krajnfch polobdch **Vyp." a "Vidkno" . Potom tapmra pFlpojlme zkou- 
SaS na alt. Sltovd Sn&ra je uioSena pod odkldpdclm krytem K ve vlku 

pFlstroje; ktyt uvo inline stiaSenln zajiStovaclno para p (obr. 5). 

\ 

I r 

/ 
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3tla£enlm tiaSltka Ts Kontroiuje 
se velikost sllove.no nap$tl* Pri 
sprdvn^za s*rtov#m nap#t:£ kryje se 
ruSka meMdia aflowsw yyskou (^) 
na stupnici* Nenl-ii tom tak 9 
dostavime napStl fadiSem Ps* Roz- 
sah regulace je: 

-i 2% f «8%* .-4%, 0%, +4%, +8%, +12%. 

vyhled/Cn! zkouSec! karty 

PouSit i pflstroje velmi usnadnu j i t . zv . zlcouSecl kaity, Ktert Jed- 

f 

noznafcn# urSuji pro pMsJLuSnou elektronku: 

1) drub a propojenl patice* zkouSer^ system, 

2) : napStl elektrod f 

3) jmenovitou bodnotu anodovdho proudu f 

4) prdmSrnQU strmost v nastavendm pracovnlm bod#, 

3) rozsah ru&cov&io pMstroje. 

ZicouSecl icarty jsou oSlsiovdny a srovndny v kartot#ku, umlstfcnou 
ve vlku pMstroje. FMsiuSnou kartu hleddme podie rejstfrfku v sad# 
karet. 

■ 

P06TUP pfti zkjouSen! 

Vyhiedanou kartu pfiioiime na propojovacl pfepinafi Pr (oor. A) a 
do otvoril v Jcartfi zasuneme propojovacf podie poJQrnd uvede™ 

n^ch na kart 6. Neni-il na kartS vyagaagen pc a tup, nebo etano>yena 
vyjimka, dodme zAaadnS toho, aby v kagdd vodorovn4 fad§ pfeplnade 
Pr (v5etn§ reservnlch otyorfc) byl v2dy Jedeii kolik. Tato podmfeka 
mini byt dodriena* Pokud k zakollkovdnl karty nestafcf kollky z re- 
servnl svisl# £ady, vyjmeme dels! kollk z drZ&ku ve vlku pMstro* 
je* Pfi zasouvdnl koliku Mdlme se pMkazy na kart#! 

Nynl zasuneme elektronku do pffslusn# ob jlmky a pfepnutlm Pi do 
poloby "zkraty" zapneme pMstro j • Chod sllov# ddsti indikuje sir 
gndlnl £4rovka # umisttad pod Stitkem pflstroje* 




ot?r* 3 
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Funkfcnx pf epinaCU; «' 

i 

j 

DalSl post up bSSnych zkou^ek je ddn polohami obou funkdnlch pfepi- 

* 

naSfi PI a P2# Pfepinafie pracujlna sob§ nez£viale a majl tyto po- 

j- 

lohy: 

* 

PfepInaS FI 



VYP. pflstroj vypnut 

ZKRATT poloha pf 1 zkouSenr zkratd 

NA2HAV# elektronka Shavena 

VAKUUM poloha pf 1 zkouSenl vakua 

la • •• poloha zkouSendho anodov&io proudu 

S poloha pfi zkoudenl atrmosti 



PfepinaC P2 



vuCkno 

FG, 

*°2 

FA 

XD, 

KBjj 

KA 




»*«*••»* poloha pfi urSenl celistvosti vldkna 

** zkrat vldkno * katoda 

• zkrat vlfikno - prvni raflSka 

zkrat vldkno - druhd mflika 

»*«••«•• zkrat vldkno - anoda 

••«••••* zkrat katoda * prvnl nfiSka 

zkrat katoda * druhd mfiSka 

j 

•••••••• zkrat katoda - anoda 

* > 

•,•••••• zkrat prvni a druhd mfi&ka 

•»•••»•• zkrat prvni mflZka - anoda 

h 

*•• zkrat druhd mflSka - anoda 



2koudenl zkratd a celistvosti vldkna* 

Je-li pfepinafi PI v poloze zkraty a pflstroj na Shaven, zkouSlme 
vldkno a zkraty* Pfeplndme zvolna pfepinafem K a pozofujeme ©$- 
fidlo, zda ae ru5ka nevych^li v nSkterd poloze do &erven£ho k ru- 

a 

hov4ho pole* RuSka atfldla m£ ve vdech polohdch zilstut na nule. 

■ >1 

V^chylka do fervendho pole urfil v poloze pfepinafie P2 "VlAknO" 

pferuSen£ vi£kno* V oetatnlch polobdch urfiuje ruSka zkraty nezl 
elektrodami podle pMsluSnfiho oznafieni poloh pf e pinafi.e P2# 

Pfi zkratu a pferu&enl vldkna neemi se a nem6 v^znam pokrafiovat 
ve zkouseni* Elektronka je vadnd* Kdy ndSe elektronka ukdzat zkrat 
Stanovl . karta! 

p 




Mditenl anodovdho proudu 



h Ltrf wrw* u^JlTri 



Po zkoudeni zkrstd vr^time P2 zpdt do polony w 



H * Pi pr£p*erw 



do poloi^r *Xa* a pozorujeme rudku ;n&fidla» Asi -m 1 mlnutu se vy- • 
chyll rudks mifidle a or £ :( hodnott* anodovdho proudu « 

Jmanovitd h odnota je na karti azm&Btm demym ohadinlkov^in poi essu 
tfych^li~li se ruSka m&£idla ad na konec stupnice* isosias onout 



pfepinaS ihned zp&t do polohy 



9'i KT -‘: 



HLAV Elektronka md dei*ormora 



elektroe^,, nebo odpojenou Mdicf mf (ski 



a « 



i 

Zjidtdni prdmirnd strmosti* 



■ ii.ip-- ■■rf ■_■ f - ■■ -f- .. .■ j - j i . x -r Li 



PFepina£ PI p£epneme do poloby 
w Ia ,! - ode 2 tern v^chy Iku v polo so 



«C 2 K 



v 

Od v^ckyllQr ra&fidla v poloze 
OdeSitdme na te stupnici 



f*idla, kterd jo uroana rozsahem a dipky v pravdm dolnlm rohu kar 
ty* RezcKi obou 'hodnot jo pr&adrnd strmost v ra&/V. Porovn^me ji 
Ze eprer. non hodnot ou strmosti, udanou na kart& v lev dm rohu dole 

;q ) 

\W ■* r / a 



udanou na kartd v levdm rohu dole 



Zkoudka vakua* 

Sprdvnd vakuum je urdeno nemdnlcf ae vychylkou pfi pFepnuti z po- 
lohy *Ia" do polohy * t VAKUUM”v. Je-li vadnd vakuum, je vychylka 
v poloze "VAKUIM" vdtdl asi o 10% ne2 v poloze “la”# 

Zkoudeni indikdtorti laddnl. 

i — -i 4 

Zkoudeni indikdtord se provddi pomocidvou karet* Ne jdFive zkou™ 
dime Fidici triodu noradlnim v^de popsanym zptisobem* Bak zkoudi™ 
me systdm stinitka a to mdFime anodovy proud, pFitom ovdFujeme 
jas st in It ka a rovnomdrnd osvStleni. U vadnych indikdtord se 
snizi znadnd jas asi do 3 minut a pro jevl se nerovnomdrnd osvdt** 
leni* 

i 

Zkoudeni korabinovan^ch ay st * 

* 

Frovddi se obvykle pomoef dvou karet nebo pFesouvdnim kb 1 Iku 
v kart§« V pravdm rohu dole na pFednf strand karty je urden zkou- 
seny systdm. Bliddi tidaje jsou popsArsy na jednotliv^ch kartdch* 







VAST ELEKTRONEK 



Zkraty a pferudend vldkno jsou jasnd a zfe Jmd vady elektranty. Po- 

■i ■■ 

kies anodovdho proudu m&Se znaiaenat nejSastdJi vyderpanou katodu, 
nebo odpo jenou atfnicl rnflSku, nulovy anodovy proud prozrazuje pfl- 
padnd pferuSeni pf Ivodu ke katodd nebo k anodd. PfekroSenf Jmenovi- 
td vychylty prozrazuje odpo Jenou mMSku Q i (poloha ru£ky nevykazuje 
zmdnu z polohy la do S) nebo deform ovan^ systdm. 

Elektronka pro rozhlasovy pfijimad Je obvykle pouSltelnd , kdyd vy- 
chylka rudky neklesne pod 50% Jaenovitd hodnoty anodovdho proudu* 
Zeals "vyhovuJiQl" Je jedtd elektronka a 60% la. Pfesnd rozmezi 
eprdvnoati nelze stanovit, sdleSl na tom, v jakd funkci elektronka 
% pfletrojl praeuje, proto Je na kartd vyzna&ena pouze Jmenovitd 
vycfylka . Nead vyznaa pfeend urdovat na kartd, ktfy Je elektronka 
sprdvnd a kdy vadnd* Znadnd odchylky Jsou zvldStd u vf» diod, kda 
1 50% dloda praeuje uspokojlvd. ' 

Podstatnd zadna strmostl ukazuje odllSny systdm na pfr. zmdnu polohy 
elsktrod, obvykle vdak tato zdvada Je zfejmd i z odchylky la. 

Velkd zhordenf vakua pflstroj pfi mdfrenl vakua neukdde, protode 
obvykld zapnutl elektronlty se vzduchem vede ke spdlenf vldkna rasp, 
k vyboji. Vzduch v elektronoe lze poznat die oxydovandho getru, 
t.J. bfldho zdvoje na banca elektronky . 

PPerudend pMvody k elelctroddm lze urdit 1 prohlfdkou u elektronfy 
a dirou bankou. 



DALfif FOUSnf zbouSeSe 



PlynulA regulaca mMSkovlho pf edpSt 1 a m&fenl charaftcteristiky m&Sa 

* 

se provdst potenciomettem o hodnotd 10 kU - l* UO pfipojenym na adff- 

My 3, 4 <i r 

I 

r I 

I 

1 
S 

■i 

v i 

' obr. 4 
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Oblast re gu lace podle u2it4ho potenciometru je do 30 - 48 V* Naata- 
veni lae kontrolovat trvale vnSjSim mdfidlem (pfipo jenym na zdifky 
“ G 1 * a "4"). PM hodnotd potenciometru 10 kO vznikne cbyba v nasta- 
vendm mdiikovdm pi*edp&ti asi + 5%* (Odpojenim radficlho pMstroJe a 
jeho zafazenim do obvodu anody*) 

Tim lae na pf, urdii pfibli2n$ prtib&h charakteristiky t bod zdniku 
anodovdno proud u a j, Zjiatdni prdbdhu charakteristlky Ize psrov4st 
3tupnovit§ pomoci hodnot na klidi a vyufcitim polohy S # 

Tim zlskdvdme fadu napdti: 

k 

v poloze la 0; -1,5; *3; -6; #*•* 

v poloze S -1 j -2 ,5 ; -4 ; -7 ; • * * * 

Zkouska zkratd a celistvosti o bv odfl, 

PMpojenim Sntir do zdifek 1 a 2, pfepinad PI v poloze zkraty, pfe~ 
pinad P2 bucl: 

pro urdovAni celistvosti obvodu v poloze H v±Akno% 
pro zicrat v poloze zkraty (na pf* KF; 101 •••)• 

Vada je indikovAna zpdtnou vychylkou mdf idla . Vyuiitim kombinadnich 
modnosti pfepinade P2 Ize urdovat vzAjemnA propojeni max* 5 bodfc, 
kterd se pfipoji do zdifek K, F^, G^, Ggt A* Mdfridlo indikuje ji2 
spojeni Mdu 1 140 vtfctylkou 1,5 mm doleva, frAdu 100 kO vychylenim 
do stredu dervenAho pole* Toho Ize u&it k rychld kontrole soudAstek 
a obvodd pfistrojd# ZkuSebni napdti je 24 V stejnosmdrnych, proud 
pri vycpylce max* 100 ^uA* 

Ur deni zkratd elektronty o vice elektrodAch* 

fekouded rozddluje eiektrody elektronky na 5 t'unkci: K, F, G^, Gg, A. 
Mezi temito elektrodami se zkouSi zkraty* 

U systdmCi s vice elektrodami *jsou tedy buS nekterA eiektrody nezapo- 
jeny, nebo jsou spolu propojeny. Kombinadni mofcnosti kfifcovAho pfe- 
pinade dAvaji v§ak mofcnost zkoudet vzAJemnA spojeni 9 elektrod* Podat 
moJnych kombinaci Je 36* 

Zkouska libovomA elektranky provede se pomoci tPi karets 21, 22, 23 
v poloze "zkraty” pPepinade PI, pifepinadem P2* 

Ka2d£ karta se zakoilkuje a provede se zkouAka zkratd pfepinadem P2 * 
ZjiStAn A spojeni ukazuje raAfidlo zpStnou v^cbylkou* tJdaj pravAho p*e- 
pinade pfi tomto zkoudeni neplati. Viz karty* 
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_ f 

PoroynSvSn i eiektroneic pomocl oacilo grafit. 

NapSt i i dmSrnS anodovSmu proudu ja mezi zdlfkami "+" a "A " (Ag) 
na odpdru asi 100 Q (z toho potfrebnd citllvost oscilografu) * Nap6- 
tl anodovS ja jnezi zdlfrkami "A. 11 (A^ a W K". Tato napStl se pfipo- 
j£ na vatupy stejnosraSmdno oscilqgraru bud p££mo 9 nebo anodovd 
napSt£ pfea d£iiS (zdle£l na vstupn£m odporu) • Papraek kresi£' 
isfivku, kterd v5ak nenl anodovou charakteristiiGou f stad£ vSak 
k rychldmu porovn6vdn£ elektronek, protoie ja zAviald na tvaru 
anodovd fcharakteriatlty# 



Zkoufieni citllv osti Indikdtoru lad8n£« 

ZkouSku indikdtoru, kterou provAd£me pomocl karty, mdSeme doplnit 
ovSfenim rozmez£ a schopnoati regulace efil# 



Efife 



karty "INDIKtoOR 

spoj£me 



Nyn£ zm&na nap£t£ na mMfcce #£dic£ triody 



pfeplndnlm pfeplnada z polohy "la" 



kollku 



nXvod kb zhotoven! karty 

\ • \ 



Ke zhotoven! karty pouiijeme pfedtisku, ktertf Je v sad£ karetj 
k dSrovSnl d&rovAku z vlica. 

Poatup: 

Podle propojenl v cenficu a Slsel kontaktfi objlaky v nAvo- 

du. nebo na karti 33 provedeme nakllSenrAnl patice • Funkce Jsou ve 
sloupeieh a kontakty v fadAeh die popleu na pfepinafil Pr» Na pf . 
zaaunutlra kollku ▼ fadS. 3. a sloupci "a" jama atanovili kontaktu 
fi. 3 pPlaluSnA objlmky , funkcl anody. 

V Sesti fadSch zvoilme pracovnl napStl eo nejbl!2e cenlko- 

■ 

v^ch hodnot* 

NapStl anodovS urSlne ▼ fade Ea, 
nap&tl druhA mMSlqr ▼ fadS Egg > 

Shavlol napStl ▼ fadAch vf . aoufitem zakollkovan^eh hodnot - v kagdS 
fadS jeden kollk. 



r jr g 
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Rozaah mSMcUa ▼ fad* I. 

-T- IIJ ■-*- -r \ 

Ifrovedoao zkou&ku zkrat A a n&toma nfifit; aprdvnou vycbylku 
podia doted olaktrcnfy. U uaadrnovaeich alektrcnak volfta Aapdti 
anod^r snadnS nll&i nei jo canikovd hodnota* Blektronta pracujo do 
maldho odporu. Vyjimku v kll6ovdni tvoff diody vf, kdo katodu za- 
pojliao do oloupco a propojfaa zdfflgr • "K", napdti urdlaa 
▼ fadj V 8l (oteyklo nejniMf hodnotu), rozaah mdfidla norndlnin 
zp&soboa* Oatatnf jo patrnd z pf fkladd hotovych karat* Pfod zhotc- 
▼on&> tarot doporudojene pfodiat ceiy ndvod. 



P 0 P 3 S A STENl KARET 

/ • 

' ■ , 

Pfodn^ strana * v 1 bv4iq ^yhu nahofo jo uvodono 5 islo objlodQr olok"* 
tronky. V pravdm rohu nahofo - dlaio tarty a druhy oloktrouok pro 
'ktord tarta^yyhovujo* Na tartB jsou ddlo pozndmfy, ktord urfiujl 
yyjlmky a zvldStni postup pfi zkoudonl* 

"Zkrat KF non! zdvada dalSiau adfoni". Tato pozndmke jo obvykld 

pfi zkouSeni pfimoihavenych elektronok a vf diod. Ffiatroj utazujo 

v polozo "KF" zkrat, ktery neni na zdvadu dalfiimu rndfonl. 

"Kolfk zaaouvat poatupnd." TAto pozndsta jo obvykld pfi zkoufieni 

dvojit^eh qyetdad na jednd tartd* Hojprve so urfiuje anodovy proud 

prvnitoo a poton druhdho oystdmu pfeaunutlm kolUcu. VyctylVy j osno- 
vitd jaou ahodnd. 

* 

Steni aymbolfi: 



Zdifky "+* a "K" propojit kablifces. 

Tonto symbol je obvykiy pfi zkoudonl 
vf diod. 



¥ 

Kablfkem zapojit elektrodu na banco 
elektronly do zdlflgr a.. 
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3 * 




KablUkem zapojit elektrodu na hance 
do zdffrky 




Symbol 2 a 3 je obvykl^ u elektronak & elektrodami vyveden^mi na 

bance* 

Na kartft Jaou uddny hodnoty naataven^ch napSti a to: 



Vgl ••••*•••* atejnoemSmd napSti pnrnl wfrtlky 

Ea • stffdavtf napStl anody a to Jeho max* hodnota 

Eg2 etffdavS nap5tl druhd mMfcky a to Jeho max* hodnota 

Vf ••»••»«** Jmenovitd ihavici napStf 

"4 ' ' 

1 rosaah m&f • pfietroje pro max* hodnotu anodovSho 

proudu 



Na kartS je vyznaSena jmenovitd v^chylka pro zkouSenou elektronku, 
urfiena velikoat strmosti, zkouSeny ay at dm elektronky a rozsah mS- 
Mdla* NSkterd elektronty majf karty sdru£end a proto jmenovitd 
vychylka je na jednd karts pro oba druhy a rozlidena popiaem. 




Druhd strana karty - vlevo nahoiSe je ay at dm celd elektronlqy, reap, 
jejf uSltf} prdmdrnd cenlkovd hodnoty jaou v tabulce a zapojehi 

j* 

pat ice je v dolnl Sdatl karty* 
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SYMBOL* A JEDNOTKY 



k 



«1 

% 

«3 



*X 



irizka 



........ katoda 

....... prvnl| nej£aat§ji ffdici 

, druhd* nejfiaetSji atlnici aofffcka 

j. 

....... tfeti mflika, na pf . brzdfcl nebo hradicl 



flXka 






(suprassor) u pentod, sniSovaeL nfiiks u haxod a 

heptod 

* 

elaktroda a indaxea odpor idajici jejiau pofadi re 
aa S ra ..ad- katody k anodi 



1 stfnftko elalctronkovdho ukasatala vyladSnl 

a 

a •••«•••• anoda 

■ t 

d ........ anoda diody (v kombinovan^ch elaktronkdch) 

t aaaaa«#» . 2 Jtl 8 V iC i V IdlCHO 

i j 

a 

a »**••••• etfnSnl vnitfni 

* 

• ••••aaa stftidnf vn 8 J 51 , me t ali 8 ace 

* * 

* 

Vf'v Shavlci napStf stMdavd, jadnotka V 

■ ri 

■ 

4 

Vf* ........ Shavicf napStf stajnoam 6 rnd, jadnotka V 

If ........ Shavld proud, Jadnotka A 

Va napdtf atajnoea&rnd anody vWi katodS, jadnotka V 

Vg_ napStf mfiiSky a indaxam x, jadnotka V 

9 

la a * * • • • • a proud anodov^t jadnotka mk 

+ 

'*1* 

"V 

Ig 9 aaaaaaa* proud druhd jadnotka wk 

S strmost 9 jadnotka mA/V 

* 

S ........ Strmost safiiovaef, jadnotka mA/Y 

c ' 

D prflnik r % 

Ri vnitfnf odpor, jadnotka kO 

R. ........ katodovy odpor , jadnotka kfi 

H ' •••••••• anodov^ odpor, jadnotka kfi 
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dr-'aM f Jednotka kQ 
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W-i* r f-t 
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# # ^ iS » .3. ■■-■ v 
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aaxixaetol Dvidi^f nap£t£ ne g, f Jednotka v 
sspgfcovd see Han; 



a 



atfldavy yjfkon, jednotka W 

max# anodwe nap§t£, .jednotto ? 
max? napfetl ctpuhd mM&ky 9 jednatka r * 
max* anod avd ztrdta , jednotka W 

Cl 

max* ztrdta druh£ jednotka w 

h. 

p 

lea pe city nezi elektro^aml v lndexu xy, jeesnotka pP 
maximAlni dovoieny svod, jectnotKB MG 



TECHNICS ijDAJE 



Druby objlmek 



* 



r 



.■ 

^IHWlr 



objlmka 






-t 



pfilelad 

typu 

e leletronky 






p-v-i •■■ ■-■ l — -■*> ■ 



h 

i 

i 

Jf 



Atoerickd StyJtoofcifckovA 
P&tilamelovA evropskd 
lliniaturn£ 

Nova! 

Himloek 
Oktal evropsky 
Oktal americk# 

Desftkovd fade 
P§tino2iCkovd 
Specieln 1 EF50 
Specie ! ni 6L50 
JednigkovA fada 
Sedra±no£i£kova evropskd 
AmerickA sedmino£i£kovd 
Min ia turn! pro bat* el# 



objlmka 

Sfa* 



TTfl f-t— !■ ■!! ni 






i 



5X3 


) ■' 1 

i . 

2 


AB2 


6P31 


3 


6CC41 


4 


EF41 


5 


EF22 


6 


uriN 


7 


AZ11 


8 


REN 924 


9 


EF50 


10 


6Y50 


11 


AL4 


12 


ACH1 


13 

1 


6F7 


14 


1F33 


15 



12 - 




Anodovd napdtlt 



0 ai 300 V v Seat! atupnfch 



S tupnov An i anodov^ho na~ 
p$t 1 Bamax. a napSti 

atlnicl mfi&ky Eg- aax.: 0$ 20} 50; IOC; 150, 250; 500 V 

+ 5% pM afl. napStl 220 V (120 V) 

a zatf2eni do 0,1 A 

L 1 

StupnovAni pf*edp$tl 

prvni nffJky Vg^: 0; 1*5; 3; 65 , 12; 24; 4S V 

pfeanost nap&tl! +, 3% p^l sit* nap§*tl 220 V (120 V) 

bez odbSru 

Stupnovdnl rozsahd 

m6J# pMstroje 1 max.: 1,5} 5; 15; 50; 150; 500 mA 



•fi 

Zhavicl napfiti 



1 napStl na zdlfkAch.vf' propoj • pfeplna&e 
0; 0,5; 1} 9,5$ 20$ 40$ 60 V 
0,7$1,45;5$5,2; 7$ 15$ 50 V lze aeatavit 

fchavici napStl pro vStSinu svStov^ch 
elektronek a pfeahoatl + 5%« 

Maximum! dovolenS zatlSanl pro napStl 
do 25 V Je 2 A, nad 25 V - 0,5 A 



NapSjenl: 



220 nebo 120 V, 50 c/a 



Spotfebat 



cca 15 W + spotfeba ShavenS elektronky 



JiStSnl: 



tavnyml pojlstkami: 



pro 220 V 0,6 A 

pro 120 V 1 A 
anodovA 0,1 A 






Osazeni: 

♦ 

RozmSry: 

VAha: 



6Z51 

250 x 240 x 540 
cca 15 1%, 



■h 



k 
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pft I sluSenstv i 



FMsluSenstvl pfistroj® Je uloZeno v® vfku skMnfi: 

1 pf fvodn £ sl$ov4 Snflra 

5 kabely pro pfipojenf elektrod na banco elektronky 
3 Sntey pro propojovdni zdffdk a ks 3B ^ 

1 ndvod 
1 eada karet 
3 reaervni kolfty 

1 dgrovdk v pouzdfe pro zhotovenl karet 
1 sdfiek s tavnymi pojtatkami 

■ 

funk&n! zafojen! 



viakno 




— qrf — $ — <j> -e — $ k 

1 \ ! ' . I 

$ — o — O Q f- ’O — 4 — $ — o/f 

! ' h 

■' I 

o — O — — $ — e—o — 4 — <> 



4 — n — $ — 4 -hj — o — a — o — o 

— o — 4 — A — o — <^~o — A — o $2 



tirtii 



kofitakty objimk 




zAruka a 0FRAV5T 

\ 

V^robni zAvod poskytuje na ka£<ty pflatroj AeatimSafSnX zAruku podle 
vSeobecnych zArudnich podmXnek platrtfeh pro prodej v^robkA n.p. 

TBSU. Vady, kterA se na v^robku vyakytnou bShem poakytoranA zArufi- 
ni doby a budou zpdaobeny ebybami pM v^robA nebo vadium materiA- 
iam, budou bezplatng opravery . ZAruka zanikA pfl poruAeni piomb, 
nebo pfl provedeni Jaktfchkoliv vlaatnXeh zAsabd do elektrlckA 6i 
mechanickA runkee pHatroje. VeAkarA opravy dodAvanych pffatrojd 
,provAd X vjfrobnX zAvod svou servlca opravnou* 

Bude-ii nAkdy tfeba zaalat pMatroJ k opravA nebo pfezkouAenX, 

zaAlete Je j dobfe zabaleny 8 popiaem zAvady na aiSreau: 

1 

TESIA BRNO, nArodnf podnik, Brno - fiechynskA fi. 16. 
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OlektriokA rozpiSw*, 



jC a p 


o r y : j 




f ’ 1 

* 

* 

i 

i 

4 

1 

! 






Slslo 


Drub 


Zn&k 


RI 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


R2 


odpor vrstvovy , 


NTN 050 


R3 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R4 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R5 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R6 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R7 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R8 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R9 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


RIO 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


R13 

R14 

R15 

R16 

R20 

R21 

R22 

R23 

H24 

IR25 

|R26 


odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 
# odpor dratovy 
odpor drdtovy 
odpor drAtovy 
odpor - drAtovy. 
odpor dratovy 
odpor dratovy 
odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 


■ 

■ 

PU 0024 


jR27 


PU 0024 


iR28 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R34 ! 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


|R38 , 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


: R4C 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


'R41 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


;R43 


odpor vr stv ovy 


NTN 050 


iR44 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


R45 


odpor vrstvovy 


PU 0024 


|B46 


potenciometr lin. 


NTN 150 


|R47 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


R51 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


R52 


odpor drAtcvy 


NTN 052 


J R53 


odpor vrstvovy 


NTN 050 


|R54 


odpor dratovy 


NTN 052 


R55 . 1 


odpor dr At ovy 


NTN 052 


R56 


odpor vrstvovy 


. NTN 05Q 


R57 


odpor vrstvovy 
odpor vrstvovy 

• 


NTN 050 
NTN 050 


R58 

' 

i 

■ , 



«)Ra = R41 + R40 (nebo 341 + Ri nebo R2) v serii. 



46 . 



f iorr j a 

TR 102 lk25 * 

TR 102 lk6 * 

WK 681 01 32k/D 
WK 681 01 16k/D 
WK 681 01 8k/0 
WK 681 01 4k A) 
WK 681 01 2k/D 
WK 681 01 2k/D 
WK 681 01 Ik33/D 
TR 101 M2 
WK 681 01 Id6A> 
WK 681 01 M16/D 
WK 681 01 ML6 A) 
WK 681 01 M16/D 
1AK 669 09 
1AK 669 10 
UK 669 11 
UK 669 12 
1AK 669 13 
UK 669 14 
WK 681 01 38k7/D 
WK 681 01 M227/E) 
WK 681 01 M533/® 
TR 103 160/A 
TR 103 20k 

TR 102 lk * 

TR 102 2k » 

TR 102 lOk/A 
WK 681 01 M32/D 
WK 681 01 2k8/T 
WN 694 01 25k/N 
TR 102 20k/A 
TR 103 160/8 
TR 502 50 
TR 103 160/B 
TR 502 50 
TR 502 50 
TR 103 160/33 
TR 103 160/B 
TR 103 160/8 



* 



K o n d e n s 4 t o r y s 






6 £elo 


Druh 


| ■ Zn&k | NoiMna * 


Cl 

C2 

1 C5 . 

V | 


i 

kondensdtor krabicov^ 
kondenadtor 4 stfitko\tf 
kondensdtor svitkov^ 


NTS 033 
NTN 061 
NTN 060 

■ 


L 1 

TC 473 8M 1 

TC 120 Ml 

TC 101 1M i 



Qetatnf el* souSdstl: 

j.t. . . _ ' 



Elektronka El (6Z31) 


• IAN 110 41 


Zdrovka 0*3/7 


IAN 109 00 ! 


MSfridlo 


1AP 780 22 


VloSka fiSN 35 4731 0,1/250 




VloSOpa fiSN 35 4731 0,6/250 


1 i 


VloSka fiSK 35 4731 1/250 


i 





* 



m 





J$P 2 5<j 


jib 




2C 


c 


0 

u 


tt?~ 


27"-j- 


zf~ 


~2t~ 


$ 



1 V v'i 
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